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Ausgangslage: Der therapeutische Schaukelstuhl ist ein Rhythmusgerät, welches im kli

nischen und pädagogischen Bereich erfolgreich ist, weil die Patienten zunächst nicht aus 

eigener Energie aktiv sein müssen. Durch die rhythmischen Bewegungen werden Patien

ten zur Eigenaktivität animiert. Die therapeutische Wirksamkeit auf Atemrhythmus und 

Herztätigkeit sowie auf weitere Körperrhythmen wurde in der Praxis bereits nachgewie

sen. Das Institut für Labortechnologie entwickelt zurzeit eine neuartige Version des the

rapeutischen Schaukelstuhls.

Aufgabenstellung: Bei dieser Bachelorarbeit geht es darum, Lösungen für das Biofeed

back eines therapeutischen Schaukelstuhls zu erarbeiten und zu implementieren. Folgen

de Tätigkeiten werden ausgeführt:

 . Messungen und Auswertung von physiologischen Signalen (Herzschlag, Puls, Atmung)

 . Evaluierung der Korrelation zwischen Schaukelbewegungen und physiologischen 

Parametern

 . Implementierung des Biofeedbacks und der Regelung

 . Entwicklung und Umsetzung des Konzepts für das MenschMaschinenInterface

 . Erarbeitung eines Systems zur Beruhigung des Patienten (z. B. Licht, rhythmische Töne)

Ergebnis: Ein ausführliches Konzept für das HumanMaschinenInterface (HMI) wurde er

stellt. Die Verarbeitung der physiologischen Signale wurde in der Steuerung implemen

tiert. Die Kommunikation vom HMI zur Steuerung funktioniert einwandfrei und kann zu

künftig erweitert werden. Es ist auch bewiesen, dass die innovative Art der Pulsmessung 

per Kamera funktioniert. Analyse der Wirkung von Virtual Reality.
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